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Beschreibung 

Basis der Säuglingswaage 

 

Wiegeschale für Säuglinge 

 

Wiegeteller für Kleinkinder 
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Beschreibung des Bedienfeldes 

 

 

 
 

Bedienfeld: Beschreibung: 

ON/OFF Einschalten und Nullstellung – automatische 
Abschaltung 

HOLD Aktiviert das automatische „Einfrieren“ des Gewichts – 
zur Freigabe drücken Sie die Taste erneut 

TARE Aktiviert die Tarafunktion 
 
 
 

 
Anzeigesymbol: Beschreibung: 

◄ Nullstellung 

Hold Automatisches „Einfrieren“ des 
Gewichts 

kg lb Gewichtseinheiten kg oder Pfund 
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Waage aufstellen  
Die Waage besteht aus 3 Teilen – Basis der Säuglingswaage, Wiegeschale für Säuglinge und 
Wiegeteller für Kleinkinder.  
 
Die Wiegeschale für Säuglinge oder der Wiegeteller für Kleinkinder wird durch den Drehknopf unter 
dem Basisgerät fixiert und freigegeben. Vergewissern Sie sich, dass die Wiegeschale oder der 
Wiegeteller vor der Verwendung sicher fixiert ist. 
 
 

 
 

Spannungsversorgung 

Die Waage wird durch 2 x AA-Alkalibatterien versorgt. Drehen Sie die Waage um und öffnen Sie das 
Batteriefach. Setzen Sie die mitgelieferten AA-Alkalibatterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität, 
wie im Batteriefach aufgedruckt.  

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn im Display „Lo“ angezeigt wird. Hiermit wird eine schwache 
Batteriekapazität angezeigt; alternativ benutzen Sie die Waage im Netzbetrieb weiter.  

Bedienungshinweise 

Wiegen 

1. Starten Sie die Waage, indem Sie ON/OFF drücken. Nach dem Funktionstest wird das letzte 
Gewicht, gefolgt von 0.00 und ◄ für 3 Sekunden angezeigt. Die Waage ist betriebsbereit und 
automatisch auf Null gestellt.  

2. Legen Sie nun den Säugling auf die Waage, das Gewicht wird in 10-Gramm-Schritten im Display 
angezeigt. 

Automatische Haltefunktion 

Legen Sie den Säugling auf die Waage. Das Display blinkt bis zur Registrierung des Gewichts und 
HOLD wird im Display angezeigt.  

Zur Deaktivierung der Haltefunktion drücken Sie HOLD im Bedienfeld. 

Die Waage schaltet sich nach ca. 60 Sekunden automatisch aus, wenn sie nicht in Betrieb ist.  

Batteriefach 

Verriegelungsknopf 
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Lagerung und Transport 

Bewahren Sie alle Original-Verpackungsmaterialien und Bauteile für eine eventuelle Rücksendung der 
Waage auf, um Transportschäden zu vermeiden; diese sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Trennen Sie vor dem Transport alle Kabel ab, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Garantie 

Sie haben eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fertigungsfehler, die Waage wird 
entweder repariert oder ausgetauscht (bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf). Alle abnehmbaren 
Teile wie Batterien, Kabel, Netzteil, Akkus usw. sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie 
deckt keinen normalen Verschleiß oder Schäden durch Unfall oder Fehlgebrauch ab. Eventuelle 
Garantie- oder Haftungsansprüche bestehen nur bei Benutzung von Original ADE-Zubehör und 
Ersatzteilen. Produkte, die durch Unbefugte geöffnet wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Ausländische Kunden wenden sich bitte zwecks Garantie an den örtlichen Fachhändler. 
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Fachhändler: 
 

 

 
Lieferant: ADE GmbH & Co. 
 Hammer Steindamm 27 – 29 
 D – 22089 Hamburg 

 ℡ +49 (0) 40 432776-0 
 � +49 (0) 40 432776-10 
  info@ade-hamburg.de 
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Description 

Weighing scale base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 

 

Weighing tray 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weighing plate for 
toddler 
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Description of the control panel 

 

 

 
 

Control panel: Description: 

ON / OFF Turn on and zero setting – automatic switch off 

HOLD Activates the auto hold function – to unlock press again 

TARE Activates the tare function 
 
 
 

 
Display symbol: Description: 

 ◄ Zero position 

Hold Auto hold 

kg lb Weighting units kg or lbs 
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Set up of the scale  
The scale consists out of 3 parts – weighing base, baby weighing tray and toddler weighing plate.  
 
The baby weighing tray or the toddler weighing plate is fixed and released via the turning knob 
underneath the baby weighing base.  Please make sure, that the tray or plate is completely and 
securely fixed before use. 
 
 

 
 

Power supply 

The scale is powered by 2 x AA alkaline batteries. Turn the scale around and open the battery 
compartment. Insert the enclosed AA alkaline batteries. Please observe the correct polarity as  
shown inside the battery compartment.  

Replace the batteries when „Lo“ is being displayed. It indicates low battery power or use the mains 
connection.  

Operation 

Weighing 

3. Start the scale by pressing the ON/OFF button. After a function test the last measured weight will 
be displayed for 3 seconds followed by 0.00 and ◄. The scale is ready for use and is set 
automatically to zero.  

4. The baby can now be placed on the scale and the weight will be shown on the display in 10 g 
steps. 

Auto hold function 

Place the baby on the scale. The display will flush until the actual weight has been taken and HOLD 
will be shown on the display.  

To cancel the hold function press the HOLD button on the key board.   

The scale will switch of after approx. 60 seconds, when not in use.  

 

Tare function 

The tare function can be used to disregard an additional weight e.g. a nappy or towel on the weighing  
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Warranty 

A two year warranty period from date of purchase will be guaranteed for either repair or replacement 
once it is proven that the defects are caused by poor material or poor workmanship (please keep the 
receipt for presentation). All moveable parts such as batteries, cables, plug-in power supply units, 
rechargeable batteries etc. are excluded. Warranty does not apply to normal appearance of usage or 
sign of wear or any damages caused by accidents or misuse. Eventual warranty- or liability claims are 
subject to using the original ADE accessories or spare parts. Products which have been opened by 
unauthorized persons are automatically out of warranty. Customers abroad are requested to contact 
their local dealers in the event of any warranty becoming applicable. 
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Authorised dealer: 
 

 

Supplier: ADE  GmbH  & Co. 
 Hammer Steindamm 27 – 29 
 D – 22089 Hamburg 

℡ +49 (0) 40 432776-0 
� +49 (0) 40 432776-10 

 info@ade-hamburg.de 
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Description 

Base de la balance 

 

Plateau de pesée 

 

Plateau de pesée pour bambins 
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Description du panneau de commande 

 

 

 
 

Panneau de 
commande : Description : 

ON/OFF Allumer et remise à zéro - arrêt automatique 

HOLD Elle active la fonction de maintien automatique - 
appuyez à nouveau pour déverrouiller 

TARE Permet d'activer la fonction Tare 
 
 
 

 
Symbole affiché : Description : 

◄ Position zéro 

Hold Maintien automatique 

kg lb Unité de mesure kg ou livre 
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Préparation de la balance  
La balance se compose de 3 parties : la base de pesage, le plateau de pesage pour bébés et le 
plateau de pesage pour bambins.  
 
Le plateau de pesage pour bébés et le plateau de pesage pour bambins peut être fixé et retiré en 
utilisant le bouton rotatif situé sous la base. Assurez-vous que le plateau est complètement et 
solidement fixé avant utilisation. 
 
 

 
 

Alimentation 

La balance utilise 2 piles alcalines. Retournez la balance et ouvrez le compartiment à piles. Insérez 
les piles alcalines AA fournies. Veillez à respecter les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment 
à piles.  

Remplacer les piles dès que « Lo » s'affiche. Il indique que les piles sont faibles, l'utiliser alors sur 
secteur.  

Utilisation 

Pesage 

5. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la balance. Après un test de fonctionnement, le 
poids du dernier objet mesuré sera affiché pendant 3 secondes, suivi par 0.00 et la touche ◄. À 
partir de là, la balance est prête à l'emploi et est remise automatiquement à zéro.  

6. Vous pouvez alors placer le bébé sur la balance ; le poids sera affiché sur l'écran avec une 
précision de 10 g. 

Fonction de maintien automatique 

Placez le bébé sur la balance. L’écran se met à clignoter jusqu'à ce que le poids réel soit déterminé et 
HOLD sera affiché.  

Pour annuler la fonction de maintien, appuyez sur la touche HOLD. 

Si la balance n’est pas utilisée pendant env. 60 secondes elle s’éteint automatiquement.  

Compartiment à piles 

Bouton de verrouillage 
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Entreposage et transport 

Conserver tous les composants et pièces originaux pour un éventuel retour du pèse-bébé afin d'éviter 
tout dommage pendant le transport, qui entraînerait automatiquement l’annulation de la garantie. 

Débrancher tous les câbles avant le transport et éviter les risques inutiles. 

Garantie 

Une période de garantie de deux ans, à compter de la date d'achat, est accordée pour toute 
réparation ou remplacement à condition qu'il soit prouvé que les défaillances sont dues à des défauts 
de matériaux ou de fabrication (conserver le ticket de caisse pour toute réclamation). Ne sont pas 
couvertes par la garantie toutes les pièces mobiles telles que piles, câbles, adaptateurs d'alimentation, 
piles rechargeables, etc. La garantie ne s'applique pas à l'apparition de signes d'utilisation ou d'usure 
normale ou aux dommages causés par des accidents ou des mauvaises utilisations. Les éventuelles 
demandes de garantie ou de responsabilité sont soumises à l'utilisation des accessoires ou de pièces 
de rechange ADE d'origine. Les appareils qui ont été ouverts par des personnes non autorisées sont 
automatiquement non couverts par la garantie. Les clients à l'étranger doivent contacter leurs 
revendeurs locaux pour valider leurs garanties. 
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Revendeur agréé : 
 

 

 
Fournisseur : ADE GmbH & Co. 
 Hammer Steindamm 27 – 29 
 D - 22089 Hambourg 

 ℡ +49 (0) 40 432776-0 
 � +49 (0) 40 432776-10 
  info@ade-hamburg.de 
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Descripción 

Base de la báscula 

 

Bandeja de pesaje 

 

Plato de pesaje para niño pequeño 

 
 



M112800-160316-Rev002-UM-de-e-es-fr-nl 29 

 

Descripción del panel de control 

 

 

 
 

Panel de control: Descripción: 

ON/OFF Encendido y ajuste en cero. Se apaga 
automáticamente. 

HOLD Activa la función de suspensión automática. Vuelva a 
pulsar para desbloquearla. 

TARE Activa la función de tara 
 
 
 

 
Símbolo en 

pantalla: Descripción: 

◄ Posición cero 

Hold Suspensión automática 

kg lb Unidades de peso kg o lb 
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Preparación de la báscula  
La báscula está compuesta por 3 piezas, la base de pesaje, la bandeja de pesaje de bebés y el plato 
de pesaje de niños pequeños.  
 
La bandeja de pesaje de bebés y el plato de pesaje de niños pequeños se fijan y liberan con la manija 
que hay debajo de la base de la báscula. Asegúrese de que la bandeja o el plato estén fijados 
completamente antes de usar el aparato. 
 
 

 
 

Alimentación eléctrica 

La escala funciona con 2 pilas AA. Dele la vuelta a la báscula y abra el compartimento de las pilas. 
Introduzca las pilas alcalinas AA incluidas. Colóquelas con la polaridad correcta como se indica en el 
compartimento de las pilas.  

Sustituya las pilas cuando aparezca la indicación “Lo” en la pantalla. Indica poca carga en las pilas, o 
que debe usar la toma de corriente.  

Funcionamiento 

Pesaje 

7. Encienda la báscula pulsando el botón ON/OFF. Tras realizar una prueba de funcionamiento, 
aparecerá el último peso medido en la pantalla durante 3 segundos seguido de 0.00 y ◄. La 
báscula está lista para usar y está configurada automáticamente en cero.  

8. Ahora puede colocar el bebé sobre la báscula y aparecerá el peso en intervalos de 10 g en la 
pantalla. 

Función de suspensión automática 

Coloque el bebé sobre la báscula. La pantalla destellará hasta que se haya tomado el peso real y 
aparecerá HOLD en la pantalla.  

Para cancelar la función de suspensión, pulse el botón HOLD. 

La báscula se apagará si no se usa durante aprox. 60 segundos.  

Compartimento de las pilas 

Manija de seguridad 
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Almacenamiento y transporte 

Por favor, conserve las partes y piezas originales del embalaje para el caso eventual de devolver la 
báscula para evitar cualquier posible daño durante el transporte, lo que automáticamente anulará la 
garantía. 

Desenchufe todos los cables antes de transportarla para evitar daños innecesarios. 

Garantía 

Será garantizado un periodo de garantía de dos años desde la fecha de la compra, tanto para 
reparación o sustitución, una vez quede probado que los defectos son causados por fallos de material 
o de mano de obra (por favor, conserve la factura de compra para presentarla). Todas las piezas 
móviles como pilas, cables, adaptador eléctrico, pilas recargables, etc. quedan excluidas. La garantía 
no se aplica a la apariencia normal del uso o por signos de desgaste o daños causados por 
accidentes o mal uso. La garantía final – o las reclamaciones de responsabilidad están sujetas al uso 
de accesorios o piezas de repuesto originales ADE. Los productos que hayan sido abiertos o 
desmantelados por personas no autorizadas, quedan automáticamente sin garantía. A los clientes en 
el extranjero se les pide contactar con sus vendedores locales en el caso de cualquier garantía que 
sea de aplicación. 
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Distribuidor autorizado: 
 

 

 
Suministrador: ADE GmbH & Co. 
 Hammer Steindamm 27 – 29 
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Beschrijving 

Weegschaalbasis 

 

Weegplatform 

 

Weegplaat voor peuters 
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Beschrijving van het bedieningspaneel 

 

 

 
 

Bedieningspaneel: Beschrijving: 

ON/OFF Inschakelen en op nul instellen – automatisch 
uitschakelen 

HOLD Activeert de auomatische houdfunctie – nogmaals 
indrukken om te ontgrendelen 

TARE Activeert de tarrafunctie 
 
 
 

 
Displaysymbool: Beschrijving: 

◄ Positie nul 

Hold Automatisch behouden 

kg lb Gewichteenheden kg of lbs 
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Instellen van de weegschaal  
De weegschaal bestaat uit 3 onderdelen – weegschaalbasis, babyplatform en weegplaat voor peuters.  
 
Het babyplatform en de weegplaat voor peuters worden vastgezet en losgelaten d.m.v. de draaiknop 
op de onderzijde van de weegschaalbasis. Zorg er a.u.b. voor dat het platform of de plaat vóór gebruik 
volledig en veilig vast zit. 
 
 

 
 

Voeding 

De weegschaal wordt aangedreven door 2 x AA alkalinebatterijen. Draai de weegschaal om en open 
het batterijcompartiment. Plaats de meegeleverde AA-alkalinebatterijen. Let op de juiste polariteit 
zoals aangegeven binnen in het batterijvak. 

Vervang de batterij wanneer "Lo" wordt weergegeven. Er wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg 
is of gebruik de netaansluiting.  

Bediening 

Wegen 

9. Druk op de toets ON/OFF om de weegschaal in te schakelen. Na een bedrijfstest wordt het laatste 
gemeten gewicht voor 3 seconden weergegeven, gevolgd door 0.00 en ◄. De weegschaal is nu 
gereed voor gebruik en wordt automatisch op nul ingesteld.  

10. U kunt de baby nu op de weegschaal leggen, het gewicht zal in stappen van 10 g op de display 
worden weergegeven. 

Automatische houdfunctie 

Leg de baby op de weegschaal. De display zal variëren totdat het daadwerkelijke gewicht is gemeten 
en HOLD zal op de display verschijnen.  

Druk op de toets HOLD op het bedieningspaneel om de houdfunctie te annuleren. 

De weegschaal zal na ca. 60 seconden uitschakelen wanneer niet in gebruik.  

Batterijcompartiment 

Vergrendelknop 
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Opslag en transport 

Bewaar alle originele onderdelen en stukken voor het eventueel terugsturen van de weegschaal om 
schade tijdens het transport te voorkomen die anders automatisch leidt tot verval van de garantie. 

Ontkoppel vóór het transporteren alle kabels om onnodige schade te voorkomen. 

Garantie 

De garantie wordt gegarandeerd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop voor 
reparatie of vervanging zodra bewezen is dat de gebreken zijn veroorzaakt door slecht materiaal of 
gebrekkig vakmanschap (Bewaar de bon om als bewijs te kunnen tonen). Alle beweegbare 
onderdelen, zoals batterijen, kabels, aansluitbare voedingseenheden, oplaadbare batterijen, etc. zijn 
uitgesloten van de garantie. De garantie geldt niet voor schade die voortkomt uit normale slijtage of 
schade veroorzaakt door een ongeval of misbruik. Eventuele garantie- en aansprakelijkheidsclaims 
zijn onderworpen aan het gebruik van originele ADE accessoires of onderdelen. Producten die zijn 
geopend door onbevoegde personen vallen automatisch buiten de garantie. Klanten in het buitenland 
worden verzocht om contact op te nemen met hun lokale dealers in het geval van een garantieclaim. 
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Geautoriseerde dealer: 
 

 

 
Leverancier: ADE GmbH & Co. 
 Hammer Steindamm 27 - 29 
 D - 22089 Hamburg 

 ℡ +49 (0) 40 432776-0 
 � +49 (0) 40 432776-10 
  info@ade-hamburg.de 

 
 

 

 


